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2. INTRODUCCION:

La Sección de Microbiología del Hospital Regional de Coyha¡que cuenta
con identif¡cación y susceptibilldad microbiana automatizada, el equipo Vitek 2
Compact. Para poder real¡zar un buen trabajo en el apoyo dlagnóstico y entregar
resultados de calidad para los usuarios de este Hospital es necesario mantener
este equipo funclonando de forma óptima y este manual nos ayudara a segu¡r
los pasos necesarios para que tanto el equ¡po V¡tek como el personal profesional
pueda Informar resultados que ayuden al clínico a entregar el mejor tratam¡ento
a los usuarios.

3. OBJETIVO:

. Entregar las herram¡entas necesar¡as para efectuar el control de calidad
de identificación y suscept¡b¡lidad, en equipo VITEK 2 Compact.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLE FUNCION
lefe de Laboratorio Clínico . Velar por el cumplimiento de la

normativa.
Tecnólogo Médico
Microbiología, TM de turno

o Conocer y aplicar la normativa descrita en
este protocolo

. Cumplir con los requerimientos y
exigencias que aplican a su área y se
describen en este protocolo.

o Realización de la inoculación y la carga de
las tarjetas es de responsabilidad del
Tecnólogo Medico de Microbiología a
cargo del control de calidad de Vitek 2
compact.

. Lectura e interpretación de los resultados
es de responsabilidad del Tecnólogo
Médico de Microbiología a cargo del
control de calidad de Vitek 2 compact

5. ALCANCE:

. El presente documento es apllcable al Equipo VITEK 2 Compact ubicado
en la Sección de Microb¡ología, Hosp¡tal Regional Coyhaique.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMINOLOGÍA

Cepas ATCC: American type culture collection o (ATCC @)
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8. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO:

8.1. Materiales v método:
. Solución salina al 0,48o/o
. Tubos Falcon
. Tarjetas identificación: GN (gram negativos), GP (gram positivas), YST

(levaduras).
. Tarjetas sensibilidad: AST N250, AST N249, AST P618 Y AST YS0B
. Cassetes porta tarjetas
. Densitómetro (Densicheck plus), Biomerieux @
. Standards Kit (McF 0.0; McF 0.5; McF 2.0; McF 3.0) Biomerieux @
. Pipetas fijas GRAM POSITIVOS 280u1; Pipeta GRAM NEGATIVAS 145u1
. Mechero a gas.
o Guantes.
. Pecheras.
. Asa de nicron en punta.
. Cepas ATCC (American Type Culture Collection), almacenadas a -80oC.

8.2. Muestras: no aplica.

8.3. Método:

. Para la puesta en marcha y preparación de los inóculos, revisar Manual
de Procedimientos técnicos de Microbiología, (GP pá9. 32, GN pá9. 33 y
YST pág. 34). Para mayor información, referirse al manual de usuario en
español del equipo Vitek 2 Compact, Biomerieux @.

8.4. Ceoas a Utilizar:

. Se controlará la identificación bacteriana y fúngica, junto a la sensibilidad
bacteriana y fúngica, según las siguientes tablas:

1. Tarjeta de Identificación GP

Cepa.
Enterococcus casseliflavus ATCC 700327.
Kocuria kristinae ATCC BAA-752.
Listeria monocytoqenes ATCC BAA-75 1.

Staohvlococcus aureus ATCC 29213.
Staphvlococcus sa prophyticus ATCC BAA-7 50.
Staohvlococcus sciuri ATCC 29061
Streotococcus equi ATCC 43079
Streptococcu s thermoph i I u s ATCC 492 58.
Streptococcus pneu mo n iae 496 19

Manual de Control de Calidad Equipo Vitek 2 Compact Sección Microbiología



Ceoa.
Aci netobacter bau ma n ni i ATCC BAA-747
Enterobacter cloacae ATCC 700323
Klebsiella oxytoca ATCC 700324
Ocro bacteri u m a nth ropi ATCC BAA- 749
Proteus vulqaris ATCC 6380.
Elizabethkingia meningoseptica ATCC 1 3253

Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666.
Pseudomona aeruqinosa 7744
Pseudomona aeruqinosa 972 7
Escherichia coli ATCC 25922

HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

2. Tarjeta de Identificación GN

3. Tarjeta de Identificación YST

4. Tarjeta de Sensibilidad AST-N249

Cepa.
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruqinosa ATCC 27583
Escherichia coli ATCC 35218
Klebsiella pneumoniae spp pneumoniae ATCC 700603

5. Tarjeta de Sensibilidad AST-N25O

Cepa.
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruqinosa ATCC 27583
Escherichia coli ATCC 35218
Klebsiella pneumoniae spp pneumoniae ATCC 700603

5. Tarjeta de Sensibilidad AST-P618

Cepa.
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Sta phylococcus au reus 292 1 i
Enterococcus faeca I is 5 1 299
Sta phy lococcus au reus ATCC BAA- 1026
Sta phylococcus a u reus ATCC 8A4-976
Sta phylococcus a u reus ATCC BAA-977

Cepa.
Candida qlabrata ATCC MYA -2950
Candida lusitaniae ATCC 34449
Candida utilis ATCC 9950
Trichosporon mucoides ATCC 204094
Candida albicans MYA 14053
Ziqosaccha romvces ba i I I i i MYA 4549
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7. Tarjeta de Sensibilidad AST-YSO8

Cepa.
Candida parapsilosis ATCC 22019
Candida krusei ATCC 6258

8.5. Frecuencia de Control de calidad (CC):

La frecuencia del CC del equipo Vitek se debe ajustar a las normas más
estrictas, recomendándose ante cada nuevo lote de tarjetas recibidas,
donde los resultados deben ajustarse a las especificaciones del producto.

Se chequeará una vez al mes los lotes y fecha de vencimiento de las
tarjetas Vitek. El lote en uso se deberá registrar en planilla "Registro lotes
en uso, tarjetas Vitek, BiomerieuX @", si se ha mantenido el mismo lote
por más de 6 meses, se realizará control de calidad con las tarjetas del
mismo lote en el mes de Julio o diciembre, según corresponda.

Por otro lado, si los resultados no cumplen con lo esperado, resembrar la
cepa y repetir el test en el equipo. Si se repiten los resultados erróneos,
se debe contactar con el proveedor, en este caso Biomerieux @

8.6. Almacenamiento v conservación adecuada de las cepas:

. Las cepas serán almacenadas en Cryobanktm a -80oC mientras no estén
en uso, separadas según afinidad tintorial.

8.7. Procedimiento de Carga de tarjetas al sistema Vitek 2 compact
oara control calidad:

a

a

a

Cargar las tarjetas de identificación y sensibilidad según protocolo
establecido en el Manual de Procedimientos Técnicos de Microbiología,
para rutina utilizando las cepas exigidas.
Ingresar a pantalla de vista de casete.
Ingresar a la función de editar casete.
Hacer Click en el cuadro CC de cada cepa cargada.

Función editar
casete
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. Luego registrar en la columna de organismo la cepa correspondiente
según la posición ca rgada.

INGRESAR
ORGANISMO A
CONTROLAR

o Realizar el mismo procedlmiento con las demás cepas de Control de
calidad

o Al finalizar completar el proceso con la casilla CORRECTO.

8.4. Obtención de Resultados:

. Ingresar a Lista de trabajo.

. Filtrar la información por fecha de ingreso del casete.

. Un resultado aceptable, se expresará como valores indicados dentro del
rango de referencia del CC.

. Un resultado fuera de rango, se expresará como una celda en amarillo.
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. En este caso, se deberá
técnicos en la preparación

repetir la muestra y/o descartar problemas
de los inóculos.

8.9. Registro:

o El registro de los controles de calidad de realiza en las planillas control de
calidad, sección Vitek 2 Compact.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁTTCAS:

a

a

Manual de Producto: 510809-2ES1 (08/2008) 24225.
Manual de usuario Software: 5LO773-5ES1 (06/2008)
@
Manual de usuario Instrumento: 510731-10ES1
Biomerieux @.
Manual de usuario en español Densicheck PLUS.
Product information, Vitek 2 compact, Biomerieux @.

Biomerieux @
24244. Biomerieux

(06/2008) 24263.

a

a
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10. ANEXOS:

Anexo 1: Planillas "Registro Control de Calidad Equipo Vitek 2 compact,
Biomerieux @"

Rari¡tro Csntral d¡ C¡lid¡d Eouipo Xit§.h2 compagt, Pigm§{igg¡f

Tariete de tdcnülic¡ción GP

Fecha Control Calidad:

Lote de tarjeta GP:

Fecha de vencimiento:

Responsable:

Observaciones:

!epa fstado [§ntrol de Calidad

Sforlrylococcus sooroohyttcus ATCC gM.75O

§kflxkgcfr§§§c( Arcc 2e0 1 6

§i€ptococri,§ ftüi spp. tffigl§ffisssATcc 4i079

§k«ggrgtst üC§§.e.dj,n aT cc ) e 2 § I
ekffiffis qgfd&xsf ATcc 7ue27

l(ok{rrid kr¡'sfinoeÁTCC 8AA 752

lisleno f.lgngtuk§{l!§ ATCC 8AA 751

sJ*§§# §§§ w§ w9§,0§ Arc c 4e 6 1 e

f_{ ffiqa§ lgtr&plytss ATcc 4ta76
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Reei¡tro Control de C¿lid¡d Eouioo lftck,2 como¡a, FJ*I¡F-áe.!¡f

Teri¡tr dc ldantific¡ción GN

Fechs Control de Caiid¡d;

Lote de tarjeta 6N:

Facha de'¡encimientr::

Resoonsabie:

Observaciones:

Cepa Est¿do Control de Calidad

ftggg v¡,rl9o¡& ArtC 6380

§,tf,r?s"ij"p:¡*tJ:?.o.patfr sj,fsf )Éi(q.ÁICC¡7566

§¿cátS*gsis*1mh*qei Arcc BAA 74e

8€&Cgp}-ecl§{ *p"i{,**I*jri Ar{C §AA 747

§r_tersásrgr &s{ss§*d Artc 7oa323

§s¡€*p¡rs rsji Arcd 2 s eJ 2

,ísá-E*r¡s a¡¿tplg ATCC 70032E

P-s e u dp" n "ane. SsÍsS!*gs§^ AT C € 9 7 2 I
ftSgden1g4S"9§r*Sme*S. Arcc 8M 7 7 4 4

{,Selc**l¡s¡g m§¡¿*AeEspl¡"c"s Ar cc 1 3 2 5 3
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Reqistro Control de C.lided tquipo Vj!"! 2 coñro¡ct, q"lgln.r¡

farieta de ldentilicación Y§f

Fecha Control de Calidad:

Lote de tar.jeta YST:

Fecha de rrncimicnto:

Responrable:

Observaciones:

Cepa Estado Control de Calidad

9"cMdpb¡§!§"MYA-2eso

(eráde gft§sf §, Ar c c 1 4 a s 3

Cerddg !«*(ge§3 Arcc 3444e

Condida qlilis ATCC 995O

H*g*ggrg§. rlild{adgt A lcr 20dü§4

Zmg*ssls e t* y gSS hs ! ! i i. AÍ C C M YA a s a9

Manual de Control de Calidad Equipo Vitek 2 Compact Sección Microbiología

ll



HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

i :illll i¿i il{'l . \i : a,f¡i :i , ' i

:*

Resisro Control de C¡lid¡d Eauipo Yitc.I 2 como¡ct. Fiom¡ricux

l¡riet¡ de ldentificación A§T N249

Fecha Control de Calidad:

Loté de terjeta AST N249:

Fecha de vencimiento:

Responsable:

Observaciones:

Cepa Estado Control de Calidad

&§ásds¡&"§sÍÁrcc 2 se 22

*§s§&#«ig, *C[u"g¡¿a{g n ICC 2 /583

€eS&r,s*ts qg{.¿ lcc 35218

(khgiqflgpneoñonio ¡ggpneumania ATCC 7@6O3
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Rcsistro Control da Cálidad Equioo Vilpt 2 comp¡ct, F.jomeri_e.g:!

T¿riet¿ d¿ ldentificación A§T N25O

Fecha Contcl de Calidad:

Lote de tárieta A§T N250:

Fecha de vencimiento:

Sespo*sable:

Obser,uariones:

Cepa Estado Control de Ca{idad

Escherithia coli ATCC 25972

Pseudomono oeruoinosa ATCC 2758i

Escherlcl¡io cali ATCC 35278

*efu§fu pneumañ¡o ssilpneumanio Af CC 7ffi603
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R*sist¡o Control dc C¡lld¡d Equipo Vitek 2 como¡a, P.jgms.f.l?Ix

Teríet¡ de ld*ntilic*cién A§T ISLB

Ferha Control de Calidad:

L§ta d€ rar¡etá AST F6!8:

Ferha de venclmiento:

§esponsable:

0brervaciones:

Cepa frrads Cont{ol dp C¡lidad

ffieeesc§ rscdi Ar cc 2s 2 7 2

§lqa{x&§essr gi¿¿si¿§ rez I 3

fkfcrg§gsess kcsslj* §1 ¿ee

Stophylocotcus aureus ATCC 8M 7026

Staphylocaccus aureus ATCC 8M 976

Staphylococcus au¡eus ATCC BAA 977
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Anexo 2: Registro Tarjetas Vitek 2 Compact

§É8V¡C¡(} §ALUO AY§§t{
ll{}§prT^t- R §rOl¡AL

rf§rsTl0 tA*",lTAs vrTE( ?

BlOtrtERlUX

Fecha de fmisié*:

leth¡ d¿ revi¡ién:

&Á4il¡UAt CONTROL *i §A|IDAO EQUf FS
vr?tx 2 cof*PAfi

l5

Manual de Control de Calidad Equipo Vitek 2 Compact Sección Microbiología

Revisión:

§ección Microbiología PAGIT{A

Tiro de
larjeta

N* l-ótP fe¡ha de
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