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2. INTRODUCCION

La población cada vez exige mayor calidad en Salud y principalmente en
la salud pública, y para poder cumplir con ello es necesario contar con
mecanismos eficaces que aseguren la calidad de la atención de los usuarios de
la asistencia pública. Frente a eso es necesario que la sección de Microbiología
del Hospital Regional Coyhaique para su correcto funcionamiento cuente con un
adecuado y constante control de calidad sobre todo en las etapas operativas que
incluyen tinciones, reactivos y medios de cultivo, para de esta forma asegurar
una adecuada practica en el aislamiento, identificación y caracterización de
agentes etiológicos y su correspondiente prueba de susceptibilidad como una
guía de terapia para los Clínicos del Hospital Regional.

3. OBJETIVO:

. Asegurar la calidad técnica de los procedimientos analíticos que se
realizan en el laboratorio de microbiología y medios de cultivos a utilizar.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLE FUNCION
lefe de Laboratorio Clínico . Velar por el cumplimiento de la

normativa.
Tecnólogo Médico
Microbiología, TM de turno

. Conocer y aplicar la normativa descrita en
este protocolo

. Cumplir con los requerimientos y
exigencias que aplican a su área y se
describen en este protocolo.

5. ALCANCE

. Los controles de calidad interna sección microbiología deben aplicarse a
los procedimientos, técnicas y procesos ejecutados en la sección.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMINOLOGÍA

. Cepas ATCC: American type culture collection o (ATCC @)
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8. DESCRIPCIONES D ELAS ACTIVIDADES DEL PROCESO:

8.1. Equipos, reactivos y materiales:

. Cepas ATCC y cepas propias puras.

. Medios de cultivo preparados en placas.

. Tubos con caldo

a.2. Control de calidad interno:

8.2.1. Control de calidad medios de cultivos comerciales:

. Cada uno de estos medios de cultivo trae un insefto de control de calidad
donde se señala:

o Nombre del medio de cultivo
o Fecha de elaboración
o Fecha de vencimiento
o Condiciones de almacenamientos
o Control de esterilidad
o Control de desarrollo realizado con cepas ATCC, por el fabricante.

o Estos registros se almacenarán en un archivador destinado a este fin, en
la mísma sección por el periodo de 1 año.

. Las placas de cultivo que se adquieren preparadas son:

Medio Cultivo Medio Cultivo Medio Cultivo

Agar Sangre Agar Chocolate Agar SS

Agar Mc Conkey Agar Thayer Martin Agar XLD

Agar Müller Hinton Agar TCBS Medio Tioglicolato

Agar Sangre/Mc Conkey Agar Cromo Cándida

Agar Saboreaud Agar Mc Conkey/Sorbitol

8.2.2. Contro! de Calidad de los Medios de Cultivo preparados en
el Laboratorio Clínico Hosoital Regional Covhaique:

o Los medios que se preparan en la secc¡ón y que se utilizan para siembra
de muestras clínicas y aislamientos primarios son elaborados en

c¡rcunstancias particulares, en las cuales no existen medios comerciales
disponibles.

o Los medios a preparar para diagnóstico pueden ser los siguientes:
o Agar TSI
o Agar LIA
o Agar MIO
o Agar Citrato de Simmons
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o Agar Urea de Christensen
o Agar Sangre
o Agar MacConkey
o Agar Muller Hunton
o Agar SS
o Agar XLD
o Agar TCBS
o Caldo Columbia

8.2.3. Control de Esterilidad:

. Cada vez que se preparen nuevo stock de medios de cultivos se realizará
control de esterilidad a los medios y los datos se registraran en una ficha
técnica, almacenada en un archivador en la sección.

. El control de esterilidad se realiza seleccionando el 5olo de los medios
preparados, los cuales se incuban a 35oC por 24 horas en atmosfera de
aerobiosis. Observar a las 24 horas los medios controlados:

Conformidad: No deben presentar ningún desarrollo de colonias de
microorganismos y los caldos deben estar totalmente transparentes
evidenciando que no hay desarrollo microbiano. Se vuelven a revisar a las 48
horas y se registra.

8.2.4. Control de Crecimiento:

. Se realiza con cepas ATCC y cepas propias cada vez que se
medios de cultivos en nuestro laboratorio:

Agar Sangre Cordero 5olo:
. Staphylococcus aureus ATCC 25923, 24hrs. Desarrollo de

beta hemolisis.
o Escherichia coli ATCC 25922, 24hrs. Desarrollo de

hemolíticas.

preparan los

colonias

colonias

Agar McConkey:
o Escherichia coli ATCC 25922, Z4hrs.

positivas.
. Pseudomona aeruginosa ATCC 27853,

lactosa negativas.

Agar SS:
. Salmonella sp., 24 hrs. Desarrollo de

positivo.
. Escherichia coli ATCC ZS92Z, 24 hrs.

positivo H25 negativo.
. Staphylococcus aureus ATCC 25923,

bacteriano.

Desarrollo de colonias lactosa

24hrs. Desarrollo de colonias

colonias lactosa negativa H2S

Desarrollo de colonias lactosa

24hrs. No hubo desarrollo

Caldo NaCl 6,50/o

' Enterococcus faecalis ATCC 292t2, 24 hrs. Buen desarrollo (caldo turbio).
' Streptococcus pneumomae ATCC 496Lg,24hrs. Sin desarroilo m¡crobiano

(caldo transparente).
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Agar TSI:
. Klebsiella pneumon¡ae ATCC 700603, 24 hrs. Tubo color color rojo y

amarillo (K/A), producción de gas, sin producción de H2S.
. Escherichia col¡ ATCC 25922, 24hrs. Tubo color amar¡llo (A/A), producción

de gas, sin producción de H2S.
. Pseudomona aerug¡nosa ATCC 27853, 24 hrs. Tubo mant¡ene el color del

medio (R/R) sin producción de gas n¡ producción de H2S.
o Proteus vulgaris ATCC 6380, 24 hrs. Producción de HzS.

Agar LIA:
. Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, 24 hrs. Tubo color lila y amarillo

(K/A), sin desca rboxilación de lisina, sin producción de HzS.
. Proteus vulgaris ATCC 6380, 24 hrs. Deaminación de la lisina (R/A) y

producción de HzS.
. Salmonela sp, 24hrs. Producción de HzS.

Agar MIO:
. Klebsiella pneumon¡ae ATCC 700603 , 24 hrs. Movilidad negativo, Indol

negativo y Ornit¡na negat¡vo
. Escherichia coll ATCC 25922,24hrs. Movilidad positiva, Indol positivo y

Ornitina positivo.

Agar Urea Chr¡stensen:
. Escherichia coli ATCC 25933,24hrs. Urea negativa, tubo color amarillo

pálido
. Proteus vulgaris ATCC 6380, 24hrs. Urea posltiva, tubo color fucsia.

a.2.5. Control de Calidad de Sensidiscos:

Materia les:

. Placas de agar Müller Hinton (adquiridas y/o preparadas en el Laboratorio)

. Tórulas estériles

. Cepas ATCC:
o Staphylococcus aureus ATCC 25923
o Enterococcus faecalis ATCC 29212
o Pseudomona aeruginosa ATCC 27853
o Escher¡ch¡a coli ATCC 25922

. Se utilizan tablas CLSI vigentes.
o Suero fisiológico para la emulsión
. Sensidiscos.

Prcccdl¡n.¡cnle:

a) Se prepara una emulsión bacter¡ana con una concentración Mac Farlan-0,5 
con la que se siembra la superficie del medio de cultivo en placa

Müeller Hinton.

b) Las placas con medio MÜller Hinton deben tener un espesor uniforme de

aproximadamente 4 mm. La superfic¡e del medio debe ser húmeda, pero

sln gotas en la superficíe o en la tapa de la placa.
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c) Conservación de los sensidiscos mantener a temperatura de -20oC a 8oC,
según las indicaciones del fabricante.

d) Los viales de sensidiscos con drogas b-lactámicos deben ser almacenadas
congelados, excepto cantidades pequeñas para el trabajo diario. Estas
cantidades de uso diario pueden ser refrigeradas por 3 semanas.

e) Los viales de sensidiscos que no hayan sido abiertos deben ser sacados
del refrigerador o congelador, 1 o 2 horas antes de ser usados para igualar
su temperatura a la temperatura ambiente. Después de esto abrir.

f) Utilizar sensidiscos solo si están dentro de su fecha de uso, no usar fuera
de plazo de expiración.

g) Antibióticos usados en Control de Calidad según cepa ATCC

h) Incubar las placas a 35oC por 24 hrs. en estufa de aerobiosis.

8.2.6. Interpretación de los resultados de la prueba de difusión
en disco:

. Las tablas de la CLSI indican los criterios para interpretar los diámetros
de zona para categorizar los niveles de susceptibilidad de los
microorganismos a diferentes antimicrobianos.

o Las tablas GLSI deben ser las vigentes, ya que periódicamente pueden
sufri r mod ificaciones.

Las cepas de control de calidad deben ser probadas con el procedimiento
estándar del método de difusión, utilizando los mismos materiales y
métodos que se utilizan cuando se tratan muestras de pacientes.

o Los límites aceptables de las pruebas de difusión para una combinación
droga-cepa control se presentan en las tablas CLSI.

Staphylococcu
s aureus

ATCC 25923

Enterococcus
faecalis

ATCC 292L2

Escherichia coli
ATCC 25922

Pseudomona
aeruginosa
ATCC 27853

Cefoxitina Gentamicina alta
caroa

Ampicilina Gentamicina

Rifampicina Septrin Cefazolina Ciprofloxacino
Clindamicina N itrofu rantoina Imipenem
Eritromicina Gentamicina Meropenem
Gentamicina Ciprofloxacino Pi peraci I i m/tazobacta

m
Ciprofloxacino Septrin Cefotaxima

Septrin Amikacina Ceftazidima
Vancomicina Pi peraci I i naltazobact

am
Amikacina

Am picilina/sulbactam
Ceftazidima
Imipenem

Meropenem
Cefotaxima
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Este control se realizará cada cambio de lote de placas de agar Muller
Hinton o cada 6 meses de no haber cambio de lote, dejando registros en
el cuadernillo destinado a este fin que se guardará por 1 año en la sección
para luego ser enviado a bodega por un periodo total de 5 años.

El análisis de resultados se realizará inmediatamente para cada una de
las cepas controladas, con el fin de aplicar medidas correctivas en caso
de no obtener los resultados esperados,

A.2.7. Control de Test Inmunocromatograficos:

El control de test inmunocromatograficos se realizará por cada lote de kit
implementado en la sección de microbiología del Hospital Regional
Coyhaique. Se verificará 1 test de cada prueba, utilizando el buffer de
corrida que está incluido en cada kit.

En el caso de los test inmunocromatograficos que incluyan control
positivo, la técnica se controlara solo con el control positivo del kit.

8.2.8. Control de Tinciones:

Para el control de tinción de Gram se utiliza lámina Gram Slide de BD y se

realiza 1 vez por semana.

Los resultados se registrarán en la planilla correspondiente, la cual será
almacenada durante 1 año dentro de la sección.

8.2.9. Control de Temoeratura:

Diariamente se realizará lectura de refrigeradores, congeladores y estufas
de cultivo.

Los rangos de temperatura en los que Se deben encontrar los equipos
será:

o Estufas: de acuerdo a procedimientos (ejemplo 36oC).
o Refrigeradores: entre 4o-8oc
o Congeladores' -2go/-30oC, si se guardan cepas.

8.2.10. Control de Calidad Externo:

Manejo de los resultados del programa de evaluación externa de la calidad
(PEEC).

Identificación bacteriana (según PEEC área de bacteriología ISP)

El laboratorio de acuerdo a su complejidad debe registrar el puntaje

obtenido en la identificación bacteriana que corresponde a la concordancia

de género y especie de las cepas evaluadas.
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. El laboratorio frente a no conformidades debe revisar el listado de
verificación adjunto con los resultados, y apl¡car acc¡ones correctivas
pertinentes.

o Documentar acciones correct¡vas
o Indicar s¡ corresponde apl¡car acclones preventivas y cuáles serán.
o Mantener los registros correspond ientes.

o Concordancia del método de suscept¡b¡lidad (según PEEC área de
Bacteriología ISP).

. El laboratorio debe reg¡strar el puntaje obten¡do en la concordancia del
método de susceptibilidad.

. El laboratorio frente a No Conformidades debe revisar el listado de
verificación adjunto y aplicar acciones correctivas:

o Documentar acciones correctivas.
o Si corresponde aplicar acciones preventlvas y cuáles serán.
o Mantener los reg¡stros correspondientes.
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9. ANEXOS:

Anexo 1: Registro Control de Calidad de Medios de Cultivo Esterilidad
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Anexo 2.- Registro Control de Calidad Medios de Cultivos Crecimiento

§ÉRVIC¡0 SALUO ÁY§e¡a
HO§PTTAL RIGIOI{AL

REGISTRO §ONTiOL O§ CATIDAO DE

MED1OS DE CULTIVO PR€PARADOS
CRTCIMIENTO

fecha de !mi5ión:

frrv¡sión:

fpchá de .€vfsión:
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Anexo 3: Registro Control de Calidad de Medios de Cultivo Batería
Bioquímica
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REGISTRO CONTROL DE CALIDAD

M€DIOs DE CUTTIVOS PREPASADOS
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Fecha de Emisión:

Revisión:

Fecha de revisión:
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Anexo 4: Registro de Control de Calidad Sensidisco.
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§¡RYT(I(} §ALUD AYs[¡{
}IO§PITAL RE§IO¡IAL

REGISTfiO CONTROL DE CATIDAD

sE§S¡D|3CO§
Psoud ooran a a e r ua i nosa

ATCC 278§3

Fecha dÉ ErYrisióni

ievisión:

F€cha d€ rÉv¡sión:

§rccié:r Mitrobialogía PROCEOIMIÉNTO CüNT&OL $f CAL1OAO FA6{NA

Manual de Control de Calidad Interno Sección Microbiología

14

ffixtw

TM. tiembrt Fecha

siembra
1 r-rl ?Ge6

,w
27-33 2B-t8 :5-tl

w
2?-8

TM.
lectura

Observaciones



-SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE
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Anexo 5: Registro Control de Calidad Test Inmunocromatograficos
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Anexo 6: Reg¡stro Control de Calidad Tinción de Gram
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